
1. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, ±IT11/2.
2. Неуказанные допуски формы и расположения - по ГОСТ 

30893.2-2002-К.
3. Материал корпуса - сталь 12Х18Н10Т.
4. Материал полого вала - сталь 12Х18Н10Т.
5. Размеры 90...95 и 110...115 являются взаимозависимыми. 
6. Допуски на посадочный размер вала 25 мм могут быть изменены 

по согласованию.
7. Кольцо уплотнительное фланца входит в комплект поставки.
8. Поток натекания в вакуумную камеру через уплотнения изделия не 

более 10E-10 куб.м*Па/с (10E-9 л*мм рт.ст./с) при давлении в 
камере 10E-5 Па (10E-7 мм рт.ст.).
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4,6 кг 1 : 2
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Вакуум Атмосфера

Кольцо зажимное

с болтом

ООО "Электровакуумные
технологии"

www.elvactech.ru

Ввод вращения в вакуум
ISO80 с манжетным
уплотнением, полый
вал диаметр d=25мм
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